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LC-MS/MS快速检测化妆品中五种咪唑啉类非法添加

Determination of 5 kinds of Imidazolines in Cosmetics by High 
Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry
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咪唑啉类药物是一种拟交感神经药，有血管收缩作用，可作

用于鼻黏膜血管上的肾上腺素α受体，收缩鼻粘膜血管，增加鼻

腔畅通度，改善过敏性鼻炎的鼻塞症状。部分不法企业利用此类

药物可收缩血管这一性质，在美白类化妆品中进行非法添加，从

而对消费者身体健康带来危害。我国2015年版《化妆品安全技术

规范》将萘甲唑啉及其盐类列入禁用原料列表，明确禁止其在

化妆品中使用，但并未提供对应的检测方法。基于此，2022年12

月，国家药监局发布第117号公告，明确规定了化妆品中四氢咪唑

啉、萘甲唑啉、羟甲唑啉、安他唑啉、赛洛唑啉等非法添加药物

的测定方法。

根据最新发布的第117号公告，我们在SCIEX液相色谱质谱系

统上开发了四氢咪唑林类等5种非法添加药物的检测方法，方法具

有良好灵敏度及重现性，可用于化妆品中咪唑啉类药物非法添加

的检测：

该方法具有以下特点：

1. 分析时间短，10分钟即可完成化妆品5种咪唑啉类药物的检

测。

2. 灵敏度高：方法具有良好的检出下限及稳定性，充分满足国家

相关标准要求。 

3. 拿来即用：检测质谱条件遵循相关法规，可快速帮助客户在

SCIEX仪器上完成相关项目分析，无需进行方法偏离等验证工

作。

仪器设备

SCIEX ExionLC™ 系统 + SCIEX Triple Quad™ 系统

样品处理：

样品处理参考国家药监局2022年第117号公告，《化妆品中四

氢咪唑啉等5种组分的测定》进行处理。

色谱方法：

色谱柱：C18, 1.9 µm, 2.1 mm X 100 mm

流动相：A： 水（含0.1%甲酸）

 B：乙腈

梯度洗脱：

Time [min] Flow [mL/min] B[%]

0.00 0.3000 15

0.50 0.3000 15

6.00 0.3000 60

6.50 0.3000 95

8.00 0.3000 95

8.10 0.3000 15

流速：0.3 mL/min；       



The Power of Precision

For Research Use Only. Not for Use In Diagnostic Procedures.

RUO-MKT-02-15845-ZH-A

总结 

本实验在SCIEX Triple Quad™系统上，建立了膏霜乳类、液体

类、凝胶类、蜡基类化妆品中四氢咪唑啉等5种咪唑啉类药物的

LC-MS/MS方法，方法快速简便，灵敏度结果显示其检出限值低于

相关标准规定，可满足化妆品中咪唑啉类药物非法添加的检测需

求。
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柱温：40℃；

质谱方法：

扫描方式：正模式 MRM

离子源：ESI

离子源参数：

IS电压: 5500 V 气帘气 CUR: 35 psi

雾化气 GAS1: 45 psi 辅助加热器 GAS2: 50 psi

源温度 TEM: 500℃ 碰撞气 CAD: Medium

离子对列表见附表

实验结果

化合物提取离子流色谱图

图1. 5种咪唑啉类药物的提取离子流色谱图

图2. 5种咪唑啉类药物的校准曲线

1. 线性，回归方程及回归系数

使用空白基质配置0.25~50 ng/mL标准测试液，相关曲线见图

2，回归系数r>0.998，方法从低浓度点到高浓度点均具有良好的准

确度。

2. 灵敏度考察，使用化妆品空白基质考察灵敏度，本方法灵敏度

可充分满足国家药监局第117号公告《化妆品中四氢咪唑啉等5

种组分的测定》的监测需求。

表1. 5种咪唑啉类药物的检出限值

化合物 实验检出限值
117号公告

要求检出低限

（mg/kg） （mg/kg）

四氢咪唑啉 0.0025 0.08

萘甲唑啉 0.0025 0.08

羟甲唑啉 0.0025 0.08

安他唑啉 0.001 0.08

赛洛唑啉 0.004 0.08
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附录：5种咪唑啉类药物的质谱离子对参数

化合物 Q1 Q3 DP CE

四氢咪唑啉 201.2
131.2

130
39

91.2 50

萘甲唑啉 211.1
141.2

125
44

115.1 61

羟甲唑啉 261.2
205.2

140
35

135.1 46

安他唑啉 266.3
91.1

90
38

196.1 25

赛洛唑啉 245.2
229.1

140
45

145.1 58
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